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資料來源：經濟部生技與醫藥推動小組白皮書產值

台灣生技醫藥產值

 醫療器材年平均成長率為 7%

 2006年起我國醫療器材產業已經超越製藥產業，成為我國生技醫藥產業之龍頭

億



醫療器材定義

藥事法第13條(102年5月8日修正)

 本法所稱醫療器材，係用於診斷、治療、減輕、直接預防人類疾病、
調節生育，或足以影響人類身體結構及機能，且非以藥理、免疫或
代謝方法作用於人體，以達成其主要功能之儀器、器械、用具、物
質、軟體、體外試劑及其相關物品。

 前項醫療器材，中央衛生主管機關應視實際需要，就其範圍、種類、
管理及其他應管理事項，訂定醫療器材管理辦法規範之。

醫療法第8條
 本法所稱人體試驗，係指醫療機構依醫學理論於人體施行新醫療技

術、新藥品、新醫療器材及學名藥生體可用率、生體相等性之試驗
研究。

人體試驗管理辦法第2條

新藥品、新醫療器材於辦理查驗登記前，或醫療機構將新醫療技術，
列入常規醫療處置項目前，應施行人體試驗研究（以下稱人體試驗）。



醫療器材分類品項

一、臨床化學及臨床毒理學。

二、血液學及病理學。

三、免疫學及微生物學。

四、麻醉學。

五、心臟血管醫學。

六、牙科學。

七、耳鼻喉科學。

八、胃腸病科學及泌尿科學。

九、一般及整形外科手術。

十、一般醫院及個人使用裝置。

十一、神經科學。

十二、婦產科學。

十三、眼科學。

十四、骨科學。

十五、物理醫學科學。

十六、放射學科學。

十七、其他經中央衛生主管機
關認定者。

醫療器材管理辦法第3條
•醫療器材依據功能、用途、使用方法及工作原理，分17類

•前項醫療器材之分類分級品項如附件一。

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContentIf.aspx?PCODE=L0030054


醫療器材分類分級/風險

台灣 美國 歐盟 (GHTF) 中國

範圍 試劑+儀器 試劑+儀器 試劑+儀器 試劑+儀器

分類 Class1

Class2

Class3

Class1

Class2(510k)

Class3

List A

List B

Self-test other

Class1

Class2

Class3

主管 TFDA FDA CA SFDA

審查 TFDA(ITIR) FDA

Accerdited

person

Notified body C1市級
C2省級
C3國家級
境外 國家級

發證 TFDA FDA Notified body C1市級
C2省級
C3國家級
境外 國家級

低

高

低

高

高

低

低

高



台灣醫療器材分類分級
醫療器材管理辦法第2條
醫療器材依據風險程度，分成下列等級：

第一等級：低風險性。
第二等級：中風險性。
第三等級：高風險性。

•如手動聽診器、醫用口罩、紗布、一般手術手動器械、彈性繃帶、壓
舌板、機械式輪椅、矯正鏡片Class I

•如衛生套、衛生棉條、輸液幫浦、靜電器(電位治療器)、動力式輪椅、
軟式隱形眼鏡及其保存用產品、注射針筒/針頭、血糖機、血壓計、電
子體溫計、磁振診斷裝置、外科及皮膚科用雷射儀、電子聽診器

Class II 

•如心臟瓣膜置換物、人工水晶體、眼科用準分子雷射系統、冠狀動脈
支架、心律調節器、人工牙根、玻尿酸植入物Class III 

醫療器材字號：衛部醫器製壹字第005885號



醫療器材內容與查詢



代碼 名稱 鑑別 等級

F.3640

骨內植體
(Endosseous

implant)

骨內植體(endosseous implant)

－是由如鈦金屬製成的器材，以
手術方式放置於上或下頜牙弓的
骨骼內以提供對修復器材，如人
工牙齒之支撐及恢復患者的咀嚼
功能。
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醫療器材分類品項



US FDA 分類醫療器材 (Taiwan TFDA)

Class I: simple, low risk devices

 General control to ensure safety and effectiveness

 Mostly exempt from Premarket Notification [510(k)]

Class II: more complex, moderate risk devices
 General control and Special control

 Require 510(k)  Substantial Equivalence (as safe and 
effective as legally marketed device, SE)

Class III: most complex, highest risk devices 

 General control

 Premarket Approval (PMA)  Safety & Effectiveness



Dental Implant Approval by  FDA

1 piece 2 piece 3 piece



醫療器材分類分級管理模式



 確認是否為醫療器材

 根據醫療器材管理辦法(附件一) => 分類分級、申請路徑

2013/03/11/公告，1級GMP正式實行日期為一年後2014/03/11



顳顎關節障礙

聶顎關節黏連
外傷腫瘤
肌肉纖維化

 

 

口腔開合運動復健器設計開發及臨床測試

CAD

CAM Clinical Test

Low risk medical device development



衛署衛署醫器製壹字第003944號
世亨科技股份有限公司 (02)-29038739



產業現況與問題-高階醫材(Class II, III)產業缺口與解決方案

臨床機構所面臨問題

量
產
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造

產
品
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廣

不瞭解醫療器材上
市的檢測與法規

不具醫療器
材試製能力。
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測及法規之限制。

缺乏產品推廣及
銷售通路。
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需求
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學術
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缺乏產品研發及
試製的概念

法規
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雛型
試製

缺乏開發產品之臨床
知識。

醫療器材產業所面臨問題

Gap



 符合性審查（Conformity Assessment）

 品質管理系統（Quality Management System , QMS）

 上市後監督（Post-Market Surveillance）

 技術文件（Technical Documentation）

 GLP/TAF (Professorial Lab)(專業認證實驗室)

 符合聲明（Declaration of Conformity）

 製造業者與器材登記（Registration of Manufacturers 
and their devices）

醫療器材上市審查原則

量
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資料來源：WHO



Summary of Current Medical Device Premarket Review Processes

Country Premarket 
Review 

Documentation

Requirements Recognized Standards

中華民國 查驗登記 醫療器材查驗登記準則

體外診斷醫療器材查驗登記審查須知

衛生署醫療器材採認標準

United 
States

510(k)

PMA

STED Pilot

Substantial Equivalence/FDA Special 
Controls

PMA+QS Inspection 

Essential Principles

FDA Recognized 
Standards

EU+EFTA Technical File 
Review

AIMD/MDD/IVDD Essential Principles

Annex II: Full QS

Harmonized Standards

Australia GHTF MD STED

GHTF IVD STED

Essential Principles TGA Recognized 
Standards

Canada Technical File

STED (III & IV)

Essential Principles Health Canada 
Recognized Standards

Japan 醫療機器承認審查

STED (III & IV)

醫療機器基本要件(Essential 
Requirements)

認證基準

承認基準

醫療機器審查指南

JIS

資料來源：工研院量測中心醫療器材驗證室



 Must develop or use standard tests at design output 
and deign verification and validation (Design V & V) 
stages to determine:

 Biocompatibility (ISO10993)

 Ergonomics & human factor……..

 Software validation (ISO)

 Sterility (EN/ISO17665)

 Electromagnetic compatibility (EMC)  (IEC60601)

 Electromagnetic interference (EMI)

 Electrical leakage

 Power output

 Material strength & durability (ASTM, ISO)

 Physical and/or biological phantoms performance for 
nuclear imaging devices

產品查證與確認 (Product verification and validation)



植入物之力學規範相關測試
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 Osteosynthesis

 ASTM F382 (bone plate)

 ASTM F384 (angled fracture device)

 ASTM F1541 (external device)

 ASTM F383 (intramedullary rod)

 ASTM F564 (staples)

 ASTM F218 (cables)

 ASTM F543 (screw)

 Hip joint prostheses

 ISO 7206-4/6/8 (Fatigue test)

 ASTM F 2580 (Fatigue test)

 ISO 7206-9/10 (Femoral head test)

 ASTM F 2009 (Ball pull-off test)

 Knee implants

 ASTM F1223 (Knee constraint test)

 ISO 14879 (Tibial tray fatigue test)

 ASTM F2777 (Fatigue under high flexion)

 Spinal implants

 ASTM F2193 (Spine components)

 ASTM F1798 (Spine part constructs)

 ASTM F1717 (Spine corpectomy model)

 ASTM F2077 (Spinal cage test)

 ASTM F2267 (Spine subsidence test)

 Dental implants

 ISO 14801 (Fatigue test)

 Shoulder implants

 ASTM F1829 (Shoulder glenoid shear)

 ASTM F2028 (Shoulder glenoid loosening)



工業用螺絲 人工牙根

NT0.XNTX0000

安全 有效

Moderate/High Risk Medical Devices

http://www.flon.com.tw/S05.htm
http://www.flon.com.tw/S05.htm
http://www.flon.com.tw/S08.htm
http://www.flon.com.tw/S08.htm




 符合性審查（Conformity Assessment）

 品質管理系統（Quality Management System , QMS）

 上市後監督（Post-Market Surveillance）

 技術文件（Technical Documentation）

 GLP/TAF (Professorial Lab)(專業認證實驗室)

 符合聲明（Declaration of Conformity）

 製造業者與器材登記（Registration of Manufacturers 
and their devices）

醫療器材上市審查原則
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Dental Implant Approval by  FDA

1 piece 2 piece 3 piece



 Mechanical：ISO 14801

 Biocompatibility：ISO 7405, ISO 10993

 Coating：ASTM F2024-10,ASTM F1377-08

 Forging： ISO 5832-2, ISO 5832-3, ISO 5832-11

 Ceramic：ISO 9693, ISO 10993-14

力學測試 材料測試 塗層及生物相容性測試

Dental Implant Approval by  FDA



 Purpose：Life limitation

 Machine：Fit ISO 7500-1及 ISO 4965 (accuracy)

 Setup：

 Incline 30 degree

 Embedding material>3GPa

 Static test：

 Load：1 min/mm

 Fatigue test：

 80%,70%,60%,50%,40% of 

Static fracture load

 Sine wave

 Frequency：15 HZ

 Cycles：5,000,000 cycles

Dental Implant Fatigue Test-ISO14801

28

30˚



Dental Implant Fatigue Test-ISO14801

Static testing

Failure load (N)

29Load-displacement Fracture pattern

Break on the 

thread junction

Visible 

deformation



Dental Implant Fatigue Test-ISO14801

% of maximum load Load /(Moment) Number of cycles Temp. / HMD.

80%

Between 80.9N to 809N/ 

(Between 445Nmm to 

4450Nmm )

14309 21˚C / 71%

11156 22˚C / 70%

15765 22˚C / 70%

70%

Between 70.8N to 708N/ 

(Between 389Nmm to 

3894Nmm )

24446 22˚C / 70%

27809 22˚C / 70%

22065 22˚C / 70%

60%

Between 60.7N to 607N/ 

(Between 334Nmm to 

3339Nmm )

91839 26˚C / 61%

112279 26˚C / 59%

92904 28˚C / 57%

50%

Between 50.6N to 506N/ 

(Between 278Nmm to 

2783Nmm )

2987597 28˚C / 57.5%

4188494 27˚C / 58%

2062882 24˚C / 60.5%

40%

Between 40.5N to 405N/ 

(Between 223Nmm to 

2228Nmm )

5000000 (pass) 25˚C / 68%

5000000 (pass) 21˚C / 58%

5000000 (pass) 25˚C / 58% 30



Dental Implant Fatigue Test-ISO14801

Fatigue testing

Life-time figure

31疲勞壽命曲線圖

(N)

動態負載後試件

Break on the 

thread junction

Visible 

deformation



Abutment 
純鈦

Abutment Screw 

純鈦

Fixture 
純鈦

第一版 第二版

32

Abutment 
鈦合金

Abutment Screw 

純鈦

Fixture 
純鈦

第三版

Abutment 
鈦合金

Abutment Screw 

鈦合金

Fixture 
純鈦

第四版

第五版

1. fixture長度縮短為9mm

1.植體外徑由3.45mm增加至3.6mm。
2. 粗細螺紋交接處，增加粗螺紋之內

徑(即加工時提早收刀)。

第六版

1.增加abutment腰身厚度20條。
2. 將abutment/fixture接合向下再深
入約1mm (即fixture的morse taper壁
側單邊往外擴0.15mm，可將
abutment向下移)。

ISO14801—static test (6 cycles)



以人工植體為例-ISO10993









人工植體與螺絲
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上市法規與力學測試



Bone Screw Mechanical Test

規範編號：ASTM F543

規範名稱：Standard specification  and test method for metallic 

medical bone screws

適用範圍：以下範圍適用(包含不同金屬材料及不同科別)

39

牙科矯正用迷你骨釘 顱顏整形用骨釘骨科創傷用骨釘



Orthodontic Mini-Screw SE  Test
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Orthodontic Mini-Screw SE  Test
XXXX X1

Applicant
XXXX Technology Inc.

(Taiwan)

XXXXXX Co.

(Taiwan)

Intended use

Provide a fixed anchorage point for

attachment of orthodontic appliances to

facilitate the orthodontic movement of

teeth

Provide a fixed anchorage point for

attachment of orthodontic appliances to

facilitate the orthodontic movement of

teeth

Screw chemical 

composition
Stainless steel (SUS316LVM) Stainless steel (SUS316LVM)

Surface finish N/A N/A

Diameter 1.5 mm 1.5 mm

Length 12 mm 12 mm

The size of the 

exposed portion of 

the screwdriver

N/A N/A

Illustration
Ø 1.5L12 Ø 1.5L12
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上市前測試項目
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上市前測試項目

力學測試

材料測試

● 材料力學測試

-不銹鋼:ASTM F138/ ISO 5832-1

-鈦合金: ASTM F136 and ISO 5832-3

● 生物相容性測試 (ISO 10993)

-刺激/敏感/熱源

● 基本力學測試(ASTM F543)

- 旋斷強度測試

- 旋進/出扭力測試

- 拔出強度測試

: FDA /TFDA要求專案



CAEB Lab

基本力學測試(ASTM F543)
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N
ASTM F543-A1 (旋断强度测试)

ASTM F543-A3 (拔出强度测试)



CAEB Lab

基本力學測試(ASTM F543)

44

Items

Samples

Max. twisting strength (E) 
(N-cm)

Pull-out strength (N)

Ø2L12 (Other) 70.05±5.75 530.15±50.75

Ø2L12 (Kenko’s S&E) 133.04±2.17 646.60±44.47

Ø1.5L8 (Other) 61.76±5.70 423.80±54.56

Ø1.5L8 (Kenko’s S&E) 69.21±3.59 566.70±17.96

扭
力

(N
-c

m
)

角度(度)

荷
重

(N
)

位移(mm)

ASTM F543-A1 (旋断强度测试) ASTM F543-A3 (拔出强度测试)



SE (Substantially Equivalent) test
 ASTM F-543 A1: Twisting strength of orthodontic mini-screws

 ASTM F-543 A2: Insertion/removal torque of orthodontic mini-screws

 ASTM F-543 A3: Pullout strength of orthodontic mini-screws

45
XX=622.44  24.74 N X1=592.813  7.94 N

XX=44.72  1.30 N-cm X1= 30.320.63N-cm



上市法規與力學測試

測試項目(ASTM F382)

靜態測試

動態測試
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範例

衛福部臨床前測試基準範例

–骨內植體/皮下針/PMMA

功能性測試範例

– ISO14801/ASTM F543/ASTM F382
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